
Cas 2 :  DAI SC piège diagnostique EGM
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Mr G né en 64

SICD prévention secondaire 4/21 suite ACR sur angor spastique (non 

contrôle sous ttt)

Vecteur primaire, DAI testé à l’implantation ( detection 18 sec, imp 81 ohms), 

zones 210/230



Mr G
SICD prévention secondaire 4/21 suite ACR sur angor 

spastique

Vecteur primaire, DAI testé à l’implantation

Choc ressenti en se tournant dans son lit, pas de signes 
avant coureur…





Quelles Hypothèses?
CAT??



Quelles Hypothèses? 
- Pb air?
- Pb de vecteur positionnel?
- Pb de sonde?
- Pb de connection?



Quelles Hypothèses? 
- Pb air?
- Pb de vecteur positionnel?
- Pb de sonde?
- Pb de connection?
CAT??
- RP
- Contrôle qualité des vecteurs en Cs/ recherche 

d’artefacts
- Contrôle des impedances hebdomadaires



Analyse vecteurs dans différentes positions
Essai de reproduction d’artefacts



J0

M5



J0

M5

Analyse trajet/contraintes de sondes/
Insertion dans le connecteur



Hypothese principale?



« probable défaut de contact au niveau de l’interface de la 
bague/connecteur boitier »??
CAT??



« probable défaut de contact au niveau de l’interface de la 
bague/connecteur boitier »??

Switch vecteur secondaire (extrémité de sonde/boitier)
… RAS depuis…
( si vecteurs sec/alternatifs mauvais… discussion d’allongement du delai de detection initial)



Exemple 2 Mr F 
choc précoce J1  par entrapement air
Survenue qq heure après intervention



Exemple 3 : Mr F
CEI J13

Explication 
proposée : air 
entrapé dans le 
bloc 
connecteur,
Oversensing
lors de la fuite 
d’air…



Exemple 4
DAI SC pour CMD FE 15% (non testé), 2018
fracture de sonde autre patient 
Aout 2020 episode « FA »
(vecteur secondaire)



Exemple 4 Mr C
DAI SC sur CMD, 
Avril 2020 … vecteur secondaire



Exemple 4
Avril 2020 … vecteur secondaire



Exemple 4
fracture de sonde autre patient

Avril 2020 … vecteur secondaire

Degradation en FV! … réduite au 3e

choc

Nets artefacts à la mobilisation de la 
sonde… changement de materiel



MESSAGES CLES

Hypothèses fréquentes :
- air
- vecteur positionnel
- intégrité de sonde
- Position de sonde
- connection

CAT
- Analyse orientée par type de vecteur programmé/delai de survenue
- RP + Haute definition
- Contrôle qualité des vecteurs en Cs/ recherche d’artefacts
- Contrôle des impedances hebdomadaires

REPROGRAMMATION 
Switch de vecteurs…
Allongement de temps de detection à venir??



Mr K nous appelle car il a pris un choc…chez le Kiné…
CMD prévention primaire FE 30%
DAI SC mars 2017 (après fracture sonde endo) Vecteur primaire 
(TTT 15 sec imp 77 ohms); 1 CEI 2018 sur TV d’effort bien 
detectee…



Mr K nous appelle car il a pris un 
choc…chez le Kiné…
CMD prévention primaire FE 30%
DAI SC mars 2017 (après fracture sonde 
endo) Vecteur primaire (TTT 15 sec imp
77 ohms); 1 CEI 2018 sur TV d’effort bien 
detectee…





EIM typique sur electrotherapie



Mr H Dominique
CMH avec TV soutenues, DAI endocavitaire extrait sur EI avec conversion S ICD
Zones programmées « basses » sur TV soutenues symptomatiques, sous BB,
Plusieurs ablations



Implantation 2015
Test DFT TTT 11 sec



CAT???



CAT???
- Changement de vecteur?? Si bon vecteur « radicalement different » (supplementaire)
- Réglage persistance (sur la MAJ)
- Gestion medicale ++



Merci


